Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:
	Sáňkový mikrotom
	Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění

	Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak):
	Technické parametry nabízeného plnění:

	Bezúdržbový ložiskový pojezd hlavy s nožem, tj. bez nutnosti impregnace pojezdů olejem.
	Prodávající uvede parametry nabízeného plnění.

	Vybaveno upínací rychlosvorkou i standardní svorkou bloků.
	Prodávající uvede parametry nabízeného plnění.

	Rychlodržák nízkoprofilových žiletek s bezdotykovým upínáním žiletky a chráničem prstů.
	Prodávající uvede parametry nabízeného plnění.

	Orientaci vzorku v osách x/y s definovanou pozicí 0.
	Prodávající uvede parametry nabízeného plnění.

	Antistatická vana pro zachycení odpadlých řezů. 
	Prodávající uvede parametry nabízeného plnění.

	Nastavení tloušťky řezu v rozsahu min. 0,5 - 60 µm.
	Prodávající uvede parametry nabízeného plnění.

	Mikroposun 0,5 až 5 µm po 0,5 µm.
	Prodávající uvede parametry nabízeného plnění.

	Možnost individuálně nastavit směr otáčení kliky makroposuvu.
	Prodávající uvede parametry nabízeného plnění.

	Možnost ovládat mikroposun oběma směry, tzn. dopředu nebo dozadu.
	Prodávající uvede parametry nabízeného plnění.
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